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1 INTRODUÇÃO  
 
 
A pesquisa universitária se desenvolveu consideravelmente nas últimas 
décadas, embora sua contribuição para o esforço de pesquisa total de um país é 
evidência da diversidade que caracteriza a sociedade na qual ela está inserida. 
As universidades podem contribuir com as nações e até mesmo a humanidade, 
incluindo qualidade de vida, saúde, segurança pública, meio ambiente e 
competitividade econômica, particularmente pode ser alcançado pela criação e 
socialização do conhecimento mostrado em novos produtos. A essência que 
motiva o desenvolvimento dessa pesquisa é o princípio de que desenvolver novos 
produtos com a participação da universidade pode melhorar a vida da população 
menos afortunada (GRIGG, 1994; SCHUETZE, 1996; SILVA 1999; GEISLER, 
1995 apud SILVA; COUTINHO; OLIVEIRA, 2003).  
A função das articulações de joelhos mecânica é de grande 
importância, e fundamentais para a devida protetização (BOCK e NÄDER, 1994). 
Segundo Carvalho (2003), nos dias atuais encontra-se uma grande variedade de 
joelhos mecânicos no mercado, o que acaba trazendo dificuldade para a escolha  
pela equipe de reabilitação. Podemos classificá-los funcionalmente conforme suas 
formas de controle, em joelho: Livre, Com fricção, Com trava manual, Autofreio, 
Policêntricos, Controlados por pistões Hidráulicos e Pneumáticos e Controlados 
por microprocessadores.  
Com o surgimento de uma gama de tipos de próteses, segundo 
Carvalho (2003) elas puderam ser divididas em dois grupos com suas próprias 
características. São conhecidas como próteses exoesqueléticas e 
endoesqueléticas, que serão citadas ao longo deste trabalho. 
O mercado mundial de próteses para amputações disponibiliza 
diversos tipos de próteses e componentes a pacientes amputados, buscando 
oferecer independência e melhora da funcionalidade. Contudo o custo destes 
equipamentos muitas vezes está fora do alcance de muitos indivíduos, afetando 
principalmente aqueles de baixo poder aquisitivo. Instituições públicas (INSS ou 




custos destes dispositivos, contudo, em muitas regiões, o conforto das próteses 
não é de boa qualidade e a funcionalidade dos joelhos das próteses concedidas 
em grande parte das vezes é de baixa atividade e não dá um nível de 
funcionalidade adequado ao paciente, principalmente aos pacientes jovens e com 
alto nível de atividade. Diante disto, tomamos como problema de pesquisa a 
seguinte questão:  
 
Seria possível o desenvolvimento de um joelho mecânico 
hidráulico de baixo custo, como componente protético para prótese de 
membro inferior endoesquelética? 
 
Tendo como referência a questão problema acima citada, formularam-
se as seguintes questões a investigar e, visando respondê-las temporariamente, 
suas respectivas hipóteses: 
 
a) Qual a dinâmica de concessão de próteses de membro inferior a pacientes 
amputados por meio de políticas públicas? 
Segundo consta na Proposta do Manual Operativo para Dispensação 
de Órteses, Prótese e Meios Auxiliares de Locomoção do Estado de Santa 
Catarina de Julho de 2004, a dispensação de Próteses, complementam o 
tratamento médico social e proporcionam ao usuário uma melhor qualidade de 
vida. Todo paciente que necessitar de próteses deverá ser encaminhado pela 
rede de saúde ou pelos serviços de reabilitação de menor complexidade à equipe 
técnica de uma oficina ortopédica; O usuário deverá trazer à consulta, radiografias 
ou exames que possam auxiliar o médico no atendimento; O mesmo deverá 
encaminhá-lo, para avaliação, aos demais profissionais da equipe; assim todos os 
usuários de próteses serão discutidos em reunião de equipe; O médico, o 
fisioterapeuta e o técnico em órtese e prótese são considerados imprescindíveis 
para realizar a reunião de equipe para prescrição de aparelho; A confecção e 
dispensação da prótese deverá ser solicitado através de Laudo Médico para 
emissão de APAC, pelo médico autorizador; O usuário poderá receber um novo 
aparelho ou parte dele, sempre que houver necessidade, devidamente justificada 




efetuada após avaliação médica com a garantia que está de acordo com a 
prescrição e com a necessidade do usuário. Os amputados de membros inferiores 
deverão ser encaminhados com diagnóstico clínico, motivo principal da 
amputação, condições clinicas atuais e prognóstico, a prescrição detalhada ficará 
a cargo da equipe da unidade cadastrada. Os usuários que por direito adquirido 
por acidente de trabalho, deverão ser encaminhados ao INSS para solicitação de 
serviços de Próteses porquanto o Sistema Único de Saúde Estadual ou Municipal 
não foi comentado para execução destes serviços (SANTA CATARINA, 2004). 
 
b)  Qual a classificação dos joelhos protéticos e qual a indicação destes aos 
pacientes amputados? 
Segundo Carvalho (2003), nos dias atuais encontra-se uma variedade 
muito grande de joelhos mecânico no mercado mundial, o que acaba trazendo 
dificuldade para a escolha pela equipe de reabilitação. Podemos classificá-los 
funcionalmente conforme suas formas de controle, em joelho: livre, com fricção, 
com trava manual, autofreio, policêntricos, controlados por pistões hidráulicos e 
pneumáticos e controlados por microprocessadores. A indicação do joelho 
protético ao paciente amputado deverá levar em conta alguns aspectos, como a 
funcionalidade e capacidade física de cada paciente e também seu nível sócio-
econômico, visto que existe grande discrepância de valores entre os diferentes 
dispositivos disponíveis no mercado. 
 
c) Quais elementos mecânicos e materiais são fundamentais à elaboração de 
um joelho mecânico? 
Os joelhos modulares são encontrados em grande numero no 
mercado, com modelos que variam desde os monocêntricos com trava até os 
policêntricos com sistemas Hidráulicos e Pneumáticos. No desenvolvimento os 
materiais utilizados podem ser encontrados em aço, titânio e alumínio 
(CARVALHO, 2003).  
O Joelho mecânico hidráulico (Figura 1) é constituído por uma estrutura 
superior (C), onde na sua base superior terá um adaptador (B) que irá se fixar no 
adaptador do encaixe protético. Abaixo da estrutura (C) se encontra a estrutura 




em sua parte distal se encontra mais um adaptador (B) que irá se conectar ao 
tubo protético, ainda na estrutura (D), em sua parte proximal, passando 
horizontalmente no seu interior se encontra a estrutura (E), que é o eixo do joelho,  
onde permitirá que ocorra a flexão e extensão do joelho sobre o eixo.  Quando 
ocorre a rotação no sentido para realizar a flexão, ocorrerá uma série de 
acontecimentos. A estrutura (F) que está ligada na estrutura (C), e posteriormente 
ao eixo, irá se deslocar empurrando inferiormente a estrutura (G) que 
consequentemente irá empurrar as molas (i). A estrutura (G) está acoplada ao 
cilindro hidráulico (A), esse fará com que o movimento seja mais suave e fará que 
ocorra resistência, previamente regulada em (A1), de acordo com a necessidade 
de cada usuário, todo esse processo corresponde ao que ocorrerá no joelho no 
momento da flexão do mesmo. Para que ocorra a extensão, como a estrutura (G) 
está pressionando ambas as molas (i), essas impulsionam e ajudam que ocorra a 
extensão fazendo que a estrutura (G) retorne a sua fase inicial e assim fazendo 
todo o processo citado anteriormente, inversamente, retornado o joelho a posição 
neutra. 
 
Figura 1 – Pré-projeto de Joelho Mecânico Hidráulico 
 




Este sistema hidráulico fará com que ocorra a flexão e a extensão 
harmônica e funcional do joelho, ocorrerá o controle hidráulico na fase de balanço 
na fase da marcha, e terá a possibilidade de ajustes das resistências em flexão e 
extensão. Esse sistema fará com que seja mais natural e harmoniosa a fase de 
balanço, finalizando com uma diminuição da velocidade ao final dessa fase, 
fazendo com que não ocorra o choque mecânico brusco na articulação e seus 
componentes. 
Deste modo, esta pesquisa tem por objetivo geral propor o 
desenvolvimento de um joelho mecânico hidráulico de baixo custo para 
amputados de membros inferiores. Já como objetivos específicos têm-se: relatar a 
dinâmica de concessão de próteses de membro inferior a pacientes amputados 
de baixa renda; identificar a classificação dos joelhos mecânicos e a indicação 
destes aos pacientes amputados; analisar quais elementos mecânicos e materiais 
são fundamentais à elaboração de um joelho mecânico. 
Portanto, este estudo tem como justificativa os seguintes argumentos: 
no Brasil, apenas uma empresa produz o componente para próteses 
endoesqueléticas (joelho hidráulico), porém com alto custo. Esta realidade torna 
inviável para muitos pacientes de baixa renda a oportunidade de dispor de um 
joelho com melhor desempenho e nível de funcionalidade. Buscando oportunizar 
a esta estratificação de pacientes a obtenção de um dispositivo que proporcionara 
ao usuário de alto nível funcional ou não, ter uma marcha com conforto, mais 


















2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
 
 
A fundamentação teórica contribui para sustentação da atual pesquisa, 
abrangendo as temáticas: Do desenvolvimento de um produto, As próteses 
mecânicas existentes no mercado, a classificação das próteses em 
endoesqueléticas e exoesqueléticas, e a tecnologia a ser utilizada.  
 
 
2.1 Desenvolvimento de Produto 
 
 
A pesquisa universitária se desenvolveu consideravelmente nas últimas 
décadas, embora sua contribuição para o esforço de pesquisa total de um país é 
evidência da diversidade que caracteriza a sociedade na qual ela está inserida. 
As universidades podem contribuir com as nações e até mesmo a humanidade, 
incluindo qualidade de vida, saúde, segurança pública, meio ambiente e 
competitividade econômica, particularmente pode ser alcançado pela criação e 
socialização do conhecimento mostrado em novos produtos. A essência que 
motiva o desenvolvimento dessa pesquisa é o princípio de que desenvolver novos 
produtos com a participação da universidade pode melhorar a vida da população 
menos afortunada (GRIGG, 1994; SCHUETZE, 1996; SILVA 1999; GEISLER, 
1995 apud SILVA; COUTINHO; OLIVEIRA, 2003).  
Os estudos em reabilitação têm como principal objetivo restaurar as 
funções motoras perdidas e auxiliar o tratamento das desabilidades motoras. A 
primeira tentativa de se produzir sistemas robóticos para uso de pessoas com 
desabilidades físicas teve início no final dos anos 60 e início dos anos 70. 
Praticamente todos os esforços iniciais falharam em atingir o estado de produção, 
basicamente pela rejeição dos prováveis usuários aos designs desenvolvidos, 
principalmente nas áreas de interface homem/máquina, e aos altos custos 





2.2 Classificação das próteses 
 
 
As amputações fazem parte da história da Medicina há séculos. Em um 
passado ainda recente, quando eram realizados estes tipos de procedimentos, o 
amputado recebia um par de muletas e saia apoiado nelas. Depois surgiram as 
primeiras próteses que buscavam imitar esteticamente o membro retirado. Em 
algumas próteses eram desenhados até mesmo os pêlos para que ficassem mais 
parecidas com o membro amputado. É certo que não conseguiam atingir a 
finalidade proposta e continuavam sendo apenas uma prótese facilmente 
reconhecida quando se olhava para elas. Com o passar dos anos esse modo de 
pensar foi muito modificado.  
Atualmente, a prótese faz parte do tratamento de reabilitação, e não 
deixa de ser também uma parte importantíssima. No entanto, a reabilitação dos 
amputados envolve uma conduta muito mais ampla. Não existe mais a 
preocupação de imitar o membro amputado. Ao contrário, as próteses adotaram 
as funções a que se destinam, ou seja, de recuperar a funcionalidade do membro 
lesado. Portanto, interessa fazer com que o amputado assuma sua nova 
condição, retome suas atividades de rotina, possa praticar esportes e viver uma 
vida plena (GUEDES, 2009). 
Com o surgimento de uma gama de tipos de próteses, segundo 
Carvalho (2003) estas puderam ser divididas em dois grupos com suas próprias 
características. São conhecidas hoje como próteses Exoesqueléticas e 
Endoesqueléticas, que serão citadas a seguir. 
 
 
2.2.1 Próteses Exoesqueléticas 
 
 
As próteses exoesqueléticas (Figura 2), também chamadas de 
próteses convencionais, segundo Bock e Näder (1994), são fabricadas em 
material plástico ou madeira. As paredes da prótese proporcionam tanto 




 A parede das próteses segundo Carvalho (2003), fazem a conexão 
entre o encaixe e pé respectivamente. As próteses exoesqueléticas podem ser 
utilizadas para vários tipos de amputações, porem para alguns níveis prefere-se a 
colocação de componentes modulares, como por exemplo, em pacientes com 
amputação transfemorais, desarticulados de quadril e de joelho. Pode ser citada 
como vantagem desse sistema, a durabilidade a resistência e a pouca 
manutenção das próteses, porem se encontra como desvantagem uma estética 
pouco agradável, menor número de opção de componentes, dificuldade para 
realinhamentos e impossibilidade de intercambio rápido entre componentes.  
 
Figura 2 – Prótese Exoesqueléticas 
 
 
Fonte: Bock e Näder (1994). 
 
 
2.2.2 Próteses Endoesqueléticas 
 
 
As próteses endoesqueléticas (Figura 3), também podem ser 
chamadas de próteses modulares, segundo Bock e Näder (1994), constituem um 
sistema de tubos que faz a sustenção, e como acabamento utiliza-se uma 
espuma cosmética. 
Conforme Carvalho (2003), os tubos e componentes modulares fazem 




utilizadas para vários níveis de amputação, apenas nas amputações parciais de 
pé e de tornozelo esse tipo de sistema não será utilizado. Essas próteses podem 
ser alinhadas estaticamente, e ajustes e correções de alinhamento podem ser 
mediante adaptados, os quais são compostos por quatro parafusos, que permitem 
fazer alterações no plano sagital, horizontal, frontal e também movimentos de 
transladação. Com o sistema modular podem se fazer trocas de componentes, 
sem ocorrer à alteração de alinhamento anterior da prótese. Essas próteses são 
consideradas superiores as próteses exoesqueléticas, tanto no ponto de vista 
funcional como no cosmético, principalmente nas desarticulações de joelho e de 
quadril e nas amputações transfemorais. 
 
Figura 3 – Prótese Endoesquelética 
 
 
Fonte: Dados do pesquisador (2009). 
 
 
2.3 Joelhos Protéticos 
 
 
Nos dias atuais existe um grande número de tipos de componentes 
nacionais e importados, para próteses de membros inferiores, mas que muitas 
vezes algumas das tecnologias mais avançadas são dificilmente alcançadas por 




parte das próteses e materiais protéticos serem importados. O Brasil apesar de 
ter números elevados de indivíduos que sofreram amputações, ainda investe 
muito pouco nesse tipo de tecnologia. Existe apenas uma empresa nacional que 
produz próteses nacionais atualmente no Brasil, mas que ainda precisa 
desenvolver melhor suas tecnologias já existentes, e também que mesmo sendo 
uma tecnologia nacional muitas vezes ainda são inviáveis a alguns pacientes.  
A função das articulações de joelho mecânico é de grande importância, 
e fundamentais para a devida protetização (BOCK e NÄDER, 1994). Segundo 
Carvalho (2003), nos dias atuais encontra-se uma grande variedade de joelhos 
mecânicos no mercado mundial, o que acaba trazendo dificuldade para a escolha 
pela equipe de reabilitação. Podemos classificá-los funcionalmente conforme suas 
formas de controle, em joelho: livre, com fricção, com trava manual, autofreio, 




2.3.1 Trava Manual 
 
 
 Articulações de joelho com trava são utilizadas para pacientes sem 
equilíbrio, especialmente para os que estão começando aprender a andar com 
uma prótese acima do joelho (KOTTKE e LEHMANN, 1994). 
Conforme Carvalho (2003), os joelhos com trava possuem um sistema 
manual de desbloqueio, podendo ser encontrados na versão modular ou 
convencional. Os joelhos com trava trazem ao usuário extrema segurança, sendo 
um joelho indicado para pacientes muito inseguros ou debilitados. Suas 
vantagens se relacionam ao custo, simplicidade, peso e extrema segurança. 
Como desvantagens são apresentados além da marcha anormal, a necessidade 








2.3.2 Joelho Livre 
 
 
Os joelhos livres são poucos utilizados na atualidade. Na sua 
composição encontra-se um único eixo (monoeixo) e não apresenta nenhum 
sistema de controle sobre a fase de balanço, e a estabilidade da fase de apoio 
fica por conta do controle muscular do coto. Esse joelho é encontrado no sistema 
modular e convencional. Suas vantagens são, a pouca manutenção, a 
simplicidade, o custo e o peso. Suas desvantagens, podemos observar a 
instabilidade do sistema e o choque mecânico observado ao final da extensão. A 
indicação do joelho livre é para pacientes amputados transfemorais com cotos 






Este tipo de articulação de joelho é indicado para prótese acima do 
joelho, principalmente para aqueles pacientes que necessitam de maior 
segurança (BOCK e NÄDER, 1994). Segundo Carvalho (2003), o joelho autofreio 
ou também conhecido como autobloqueante, pode ser encontrado no sistema 
modular e convencional. O controle da fase de apoio é realizado pela 
posteriorização do eixo de rotação em relação à linha de carga e pelo auxilio do 
freio quando com carga, produzido pelo eixo oscilante e conseqüente fricção. 
Para controle da fase de balanço, pode ser ajustado o impulsor dando uma maior 
ou menor velocidade ao movimento de extensão e também fazer a regulagem 
através de fricção no eixo de rotação. Este joelho é bastante seguro, como citado 
anteriormente, e por isso é indicado para as primeiras protetizações para 
pacientes inseguros ou que não apresentam um bom controle muscular sobre os 
extensores do quadril. É indicado também para pacientes que deambulam 
lentamente por permitir uma velocidade de marcha restrita. Em desvantagem 
encontramos a necessidade da retirada total do peso para realizar a flexão do 







A segurança de joelhos policêntricos depende da posição momentânea 
do centro de rotação. A complexa cinemática tem como resultados inúmeras 
características nesse tipo de joelho (BOCK e NÄDER, 1994). 
Segundo Carvalho (2003), os joelhos policêntricos, também chamados 
de quatro barras, são mais fisiológicos e com vantagens biomecânicas, pois 
realizam durante a flexão do joelho, movimentos de translação e rotação. Nos 
joelhos monocêntricos o movimento realizado é do tipo dobradiça. Este tipo de 
sistema dos joelhos policêntricos da ao paciente uma grande estabilidade na fase 
de apoio, os controles na fase de balanço podem ser realizados por Trava, 
Fricção, Sistema Hidráulico ou Pneumático. O joelho policêntrico é indicado para 
pacientes com cotos longos, melhorando a estética das próteses, principalmente 
quando o paciente encontra-se com joelho a 90º de flexão, pois se consegue 
manter o mesmo comprimento da coxa do membro não amputado. E como 
vantagem, além do ótimo resultado cosmético, uma grande estabilidade e 







Conforme Carvalho (2003), o joelho com fricção permite-se ser 
ajustado através de pressão no eixo de rotação. Não ocorrendo nenhuma fricção, 
teríamos um joelho livre. O controle na fase de balanço é realizado, aumentando 
ou diminuindo a velocidade angular durante o movimento de extensão do joelho 
na fase de balanço, porém, após o ajuste teremos sempre a mesma velocidade 
angular. A estabilidade da fase de apoio ocorre com o controle muscular do 
paciente. Este joelho pode ser considerado como um joelho pouco estável. Esses 
joelhos podem ser encontrados nos sistemas modular e convencionais. Suas 




manutenção. Como desvantagens podemos citar: que é um sistema pouco 
estável, e que permite velocidade de marcha restrita.  
 
 
2.3.6 Joelhos Pneumáticos e Hidráulicos 
 
 
Os joelhos com os mecanismos pneumáticos e hidráulicos contribuem 
para que a marcha seja mais fisiológica, ou seja, muito mais próximo da marcha 
natural humana, este sistemas possuem regulagem para controle da extensão do 
joelho. (KUHN, 1997) 
Para Carvalho (2003), estes sistemas oferecem controle durante a fase 
de balanço, ou seja, na extensão já citado anteriormente, buscando uma marcha 
mais natural do paciente, mesmo quando ocorrem as alterações de velocidade, 
impedindo que ocorra a flexão excessiva e a extensão brusca, principalmente na 
fase de contato inicial, tornando a marcha mais suave. Estes sistemas são 
indicados para pacientes ativos e que apresentam variações de velocidade 
durante a marcha. As desvantagens destes sistemas estão relacionados ao alto 
custo e manutenção. 
 
 
2.3.7 Sistema Pneumático 
 
 
Conforme Carvalho (2003), os joelhos Pneumáticos são compostos por 
cilindros controlados por sistema a AR, o qual é compressivo como todos os 
outros gases. O controle da fase de balanço é realizado tanto para os movimentos 
de extensão como de flexão de forma independente, dando através da abertura 
ou fechamento das válvulas que alteram a resistência dos pistões. Esses joelhos 
Pneumáticos são indicados para pacientes com variação de velocidade, 






2.3.8 Sistemas Hidráulicos 
 
 
O sistema de unidade hidráulica, da ao usuário segurança dinâmica na 
fase de apoio, e garante a regulagem da fase de balanço (BOCK e NÄDER, 
1994). O cilindro de controle hidráulico contem óleo em seu interior. Estes tipos de 
joelhos são indicados para pacientes com variações de velocidade, classificadas 
de baixa à alta atividade e permitem que o usuário desça degraus e rampas com 
passos alternados (CARVALHO, 2003).  
 
 
2.3.9 Joelho Computadorizado 
 
 
Também chamados de joelhos hidráulicos microprocessados, onde o 
mesmo faz com que ocorra o controle na fase de apoio e balanço, através do 
controle do fluxo de válvula do mecanismo, fazendo com que não necessite se 
monitorar a todo instante, dando maior liberdade de movimento (HERMINI, 2000).  
Conforme Carvalho (2003), estes tipos de joelhos são de ultima 
geração, cujas características se assemelham as de um membro natural. É uma 
articulação de joelho Hidráulico totalmente controlado por um microprocessador, 
como foi citado anteriormente. Esses joelhos são indicados para todos os tipos de 
pacientes e oferece máxima segurança durante a fase de apoio e um perfeito 
controle da fase de balanço, permitindo ao paciente uma marcha natural e um alto 
conforto de uso, mesmo em situações adversas, como a descida de rampas ou 
escadas com passos alternados, bem como a deambulação em terrenos 












3.1 Caracterização da Pesquisa 
 
 
Esta pesquisa se caracteriza como básica: nesta tipologia, o 
pesquisador tem como meta o saber sobre os fundamentos dos fatos estudados, 
buscando satisfazer uma necessidade intelectual de conhecimento e a explicação 
sobre o que se está estudando. Está destinada a contribuir com uma determinada 
área do conhecimento científico, sem produzir necessariamente resultados de 
utilidade prática.  Pode ser aplicada a um âmbito mais abrangente de situações, 
pois procura desenvolver teorias mediante a descoberta de generalizações, de 
princípios amplos.  Quanto aos objetivos é considerada exploratória, pois o 
investigador busca aumentar sua experiência em torno de determinado problema. 
Neste tipo de pesquisa, o pesquisador parte de uma hipótese e aprofunda seus 
estudos nos limites de uma realidade específica, buscando antecedentes, mais 
conhecimentos que possibilitem o planejamento de uma pesquisa descritiva. E em 












3.3 Procedimentos da Pesquisa 
 
 
Esta pesquisa tem como objetivo uma proposta de desenvolvimento de 




caracterizando como uma pesquisa experimental, portanto não apresenta 
amostra. Mediante a submissão e aprovação do projeto de pesquisa junto ao 
Comitê de Ética em Pesquisa da UNESC, o investigador a partir do pré projeto 
mecânico que demonstra sem dimensionamento como será o projeto proposto, 
realizará contato com um Projetista mecânico e um Engenheiro de 
Materiais/Projetista Mecânico que irão colaborar na elaboração do projeto dos 
componentes do joelho mecânico hidráulico, primeiramente será desenvolvimento 
o projeto do cilindro hidráulico pelo Projetista Mecânico através do programa de 
computador Auto-CAD que é um software de computador que viabiliza a projeção 
do protótipo e permite a visualização do projeto em 3-D. Logo após será realizado 
contato com o Engenheiro de Materiais/Projetista Mecânico, onde será realizado 
em conjunto com o pesquisador, a elaboração do projeto Mecânico através do 
programa de computador SolidWorks, que tem a mesma função do programa 
Auto-CAD, citado anteriormente. Este design no Auto-CAD e SolidWorks, 
permitirá a representação esquemática do protótipo, viabilizando a projeção de 
alterações à medida que as necessidades forem surgindo em uma futura 
concepção e idealização dos componentes. 
 
 
3.4 Análise de Dados 
 
 
Após a conclusão do projeto digital, o mesmo será apresentado e 
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5 ORÇAMENTO PRELIMINAR 
 
Especificação Quantidade Valor (R$) 
Resma de papel A4 2 30,00 
Tinta de impressão 2 140,00 
Encadernação 3 15,00 
Total  185,00 
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Resumo: Indivíduos com amputações acima do joelho, ao serem protetizados, necessitam 
de uma articulação de joelho mecânico na prótese. Para muitas pessoas, principalmente 
aquelas de baixa renda, o acesso a componentes de alta atividade é restrito. Instituições 
como o SUS e INSS fazem a concessão de próteses, contudo estas são de características 
básicas, as quais não atendem as necessidades de pacientes que desejam obter dispositivos 
de alto desempenho. Com isso o presente estudo tem como objetivo propor o 
desenvolvimento de um joelho mecânico hidráulico de baixo custo para amputados de 
membros inferiores. Foi realizado com a colaboração de um Projetista mecânico e um 
Engenheiro de Materiais/Projetista Mecânico, o projeto mecânico em 3D através do 
programa de computador Auto-Cad e Solid Works, que viabiliza a projeção do projeto e da 
à possibilidade de alterações em uma futura concepção do mesmo. Após a finalização do 
projeto o mesmo foi orçado por empresas capacitadas para um futuro desenvolvimento do 
projeto. Concluímos que a proposta do projeto foi alcançada, pois terá uma média de custo 




Palavras-chave: Amputação, prótese, Fisioterapia, joelho mecânico hidráulico. 
 
 
Abstract: Individuals with amputations above the knee, when recieving prostheses, need a 
mechanic articulation in the prostheses knee. For many people, especially those with low 
income, the access to components of high activity is restricted. Some institutions like SUS 




do not meet the needs of patients who wish to obtain high performance devices. Herewhith 
this study aims to propose the development of a low cost hydraulic mechanical knee to 
lower-limb amputees. Was conducted, with the assistance of a mechanical designer and a 
Materials Engineer / Mechanical Designer, the 3D mechanical project,  done using the 
computer programs Auto-Cad and Solid Works, which enables the projection of the project 
and alow the possibility of changes in a future implementation. After completion of the 
project, it was budgeted by qualified companies for a future project development. We 
conclude that the proposed project has been reached, it will have cost an average of ± 76% 
less, compared to the same functionality available in the domestic and international market. 
 
 






As amputações são tão antigas quanto a própria humanidade. As evidências de 
amputações mostram que as mesmas já ocorriam há muitos anos atrás, pois muitos são os 
descobrimentos arqueológicos de pessoas amputadas, ou desenhos encontrados em 
cavernas, por exemplo, que mostram mutilações de membros. Tão antigo quanto as 
amputações são as próteses encontradas, como por exemplo, o relato mais antigo de 2.300 
a.C, quando arqueólogos russos descobriram um esqueleto de uma mulher com um pé 
artificial, que consistia em uma prótese composta por um pé-de-cabra adaptado ao coto, 
por um encaixe feito com a própria pele dessecada do animal 
[1]
. 
A amputação é o procedimento cirúrgico mais antigo. No início era um 
procedimento cruento, a extremidade era retirada e sem anestesia. Nas últimas décadas se 
tem encontrado novos interesses na melhoria de técnicas cirúrgicas, cuidados pós-
operatórios e próteses cada vez mais modernas 
[2]
.  
Temos como níveis de amputação acima do joelho, a desarticulação de joelho, 
amputação transfemoral, desarticulação de quadril e desarticulação sacroilíaca 
[1]
. 
Na protetização de indivíduos com uma amputação acima do joelho, a prótese 
tem a necessidade de conter uma articulação de joelho mecânico. 
O mercado mundial de próteses para amputações disponibiliza diversos tipos 
de próteses e componentes a pacientes amputados, buscando oferecer independência e 
melhora da funcionalidade. Contudo o custo destes equipamentos muitas vezes está fora do 
alcance de muitos indivíduos, afetando principalmente aqueles de baixo poder aquisitivo. 
Instituições públicas (INSS ou SUS) concedem próteses a aquelas pessoas que não têm 
como arcar com os custos destes dispositivos, contudo, em muitas regiões, o conforto das 
próteses não é de boa qualidade e a funcionalidade dos joelhos das próteses concedidas em 
grande parte das vezes é de baixa atividade e não dá um nível de funcionalidade adequado 
ao paciente, principalmente aos pacientes jovens e com alto nível de atividade. 
 
 
Pesquisa e desenvolvimento 
 
 
A pesquisa universitária se desenvolveu consideravelmente nas últimas 




da diversidade que caracteriza a sociedade na qual ela está inserida. As universidades 
podem contribuir com as nações e até mesmo a humanidade, incluindo qualidade de vida, 
saúde, segurança pública, meio ambiente e competitividade econômica, particularmente 
pode ser alcançada pela criação e socialização do conhecimento mostrado em novos 
produtos. A essência que motiva o desenvolvimento dessa pesquisa é o princípio de que 
desenvolver novos produtos com a participação da universidade pode melhorar a vida da 
população menos afortunada 
[3]
. 
Os estudos em reabilitação têm como principal objetivo restaurar as funções 
motoras perdidas e auxiliar o tratamento das desabilidades motoras. A primeira tentativa de 
se produzir sistemas robóticos para uso de pessoas com desabilidades físicas teve início no 
final dos anos 60 e início dos anos 70. Praticamente todos os esforços iniciais falharam em 
atingir o estado de produção, basicamente pela rejeição dos prováveis usuários aos designs 





Classificação das próteses 
 
 
As amputações fazem parte da história da medicina há séculos. Em um passado 
ainda recente, quando eram realizados estes tipos de procedimentos, o amputado recebia 
um par de muletas e saia apoiado nelas. Depois surgiram as primeiras próteses que 
buscavam imitar esteticamente o membro retirado. Em algumas próteses eram desenhados 
até mesmo os pêlos para que ficassem mais parecidas com o membro amputado. É certo 
que não conseguiam atingir a finalidade proposta e continuavam sendo apenas uma prótese 
facilmente reconhecida quando se olhava para elas.  
Com o passar dos anos esse modo de pensar foi muito modificado. Atualmente, 
a prótese faz parte do tratamento de reabilitação, e não deixa de ser também uma parte 
importantíssima. No entanto, a reabilitação dos amputados envolve uma conduta muito 
mais ampla. Não existe mais a preocupação de imitar o membro amputado. Ao contrário, 
as próteses adotaram as funções a que se destinam, ou seja, de recuperar a funcionalidade 
do membro lesado. Portanto, interessa fazer com que o amputado assuma sua nova 
condição, retome suas atividades de rotina, possa praticar esportes e viver uma vida plena 
[5]
. 
Com o surgimento de uma gama de tipos de próteses, estas puderam ser 
divididas em dois grupos com suas próprias características. São conhecidas hoje como 
próteses Exoesqueléticas e Endoesqueléticas 
[1]
. 
As próteses exoesqueléticas (Fig. 1), também chamadas de próteses 
convencionais, são fabricadas em material plástico ou madeira. As paredes da prótese 
proporcionam tanto acabamento como sustentação 
[6]
. 
As paredes da prótese fazem a conexão entre o encaixe e pé respectivamente. 
As próteses exoesqueléticas podem ser utilizadas para vários tipos de amputações, porem 
para alguns níveis prefere-se a colocação de componentes modulares, como por exemplo, 
em pacientes com amputação transfemorais, desarticulados de quadril e de joelho. Pode ser 
citada como vantagem desse sistema a durabilidade a resistência e a pouca manutenção das 
próteses, porem se encontra como desvantagem uma estética pouco agradável, menor 
número de opção de componentes, dificuldade para realinhamentos e impossibilidade de 






As próteses endoesqueléticas (Fig. 2), também podem ser chamadas de 
próteses modulares, constituem um sistema de tubos que faz a sustentação, e como 
acabamento utiliza-se uma espuma cosmética 
[6]
. 
Os tubos e componentes modulares fazem a conexão entre o encaixe e o pé 
protético. Esses tipos de próteses podem ser utilizados para vários níveis de amputação, 
apenas nas amputações parciais de pé e de tornozelo esse tipo de sistema não será 
utilizado. Essas próteses podem ser alinhadas estaticamente, e ajustes e correções de 
alinhamento podem ser mediante adaptados, os quais são compostos por quatro parafusos, 
que permite fazer alterações no plano sagital, horizontal, frontal e também movimentos de 
transladação. Com o sistema modular podem se fazer trocas de componentes, sem ocorrer 
à alteração de alinhamento anterior da prótese. Essas próteses são consideradas superiores 
as próteses exoesqueléticas, tanto no ponto de vista funcional como no cosmético, 






Figura 1 - Prótese Exoesqueléticas 
 
 





Figura 2 – Prótese Endoesquelética 
 
 




Nos dias atuais existe um grande número de tipos de componentes nacionais e 
importados, para próteses de membros inferiores, mas que muitas vezes algumas das 
tecnologias mais avançadas são dificilmente alcançadas por pacientes amputados com baixo 
poder aquisitivo, isso ocorre porque a grande maioria das próteses e materiais protéticos é 
importado. O Brasil apesar de ter números elevados de indivíduos que sofreram amputações, 
ainda investe muito pouco nesse tipo de tecnologia. Existe apenas uma empresa nacional que 
produz próteses nacionais atualmente no Brasil, mas que ainda precisa desenvolver melhor 
suas tecnologias já existentes, e também que mesmo sendo uma tecnologia nacional muitas 
vezes ainda são inviáveis a alguns pacientes.  
  12 
A função das articulações de joelho mecânico é de grande importância, e 
fundamentais para a devida protetização 
[6]
. Na atualidade encontra-se uma grande variedade 
de articulações de joelhos mecânicos no mercado mundial, o que acaba trazendo dificuldade 
para a escolha pela equipe de reabilitação. Podemos classificá-los funcionalmente conforme 
suas formas de controle, em joelho: livre, com fricção, com trava manual, autofreio, 









Os joelhos com os mecanismos hidráulicos contribuem para que a marcha seja 
mais fisiológica, ou seja, muito mais próximo da marcha natural humana, este sistemas 
possuem regulagem para controle da extensão do joelho 
[7]
. 
Estes sistemas oferecem controle durante a fase de balanço, ou seja, na extensão, 
buscando uma marcha mais natural do paciente, mesmo quando ocorrem as alterações de 
velocidade, impedindo que ocorra a flexão excessiva e a extensão brusca, principalmente na 
fase de contato inicial, tornando a marcha mais suave. Estes sistemas são indicados para 
pacientes ativos e que apresentam variações de velocidade durante a marcha. As desvantagens 




O sistema de unidade hidráulica, da ao usuário segurança dinâmica na fase de 
apoio, e garante a regulagem da fase de balanço 
[6]
. O cilindro de controle hidráulico contem 
óleo em seu interior. Estes tipos de joelhos são indicados para pacientes com variações de 
velocidade, classificadas de baixa à alta atividade e permite que o usuário desça degraus e 
rampas com passos alternados 
[1]
. 
Quando uma pessoa sofre amputação, após a fase de reabilitação física e estando 
apto e tiver condições financeiras para arcar com os custos de uma prótese, ira iniciar a fase 
de protetização. A aqueles pacientes que não tem como arcar com os custos de uma prótese 
conseguem as mesmas através de instituições públicas (INSS ou SUS) que concedem próteses 
a aquelas pessoas que não têm como arcar com os custos destes dispositivos, contudo, em 
muitas regiões, o conforto das próteses não é de boa qualidade e a funcionalidade dos joelhos 
das próteses concedidas em grande parte das vezes é de baixa atividade e não dá um nível de 
funcionalidade adequado ao paciente, principalmente aos pacientes jovens e com alto nível de 
atividade. 
Os joelhos modulares são encontrados em grande numero no mercado, com 
modelos que variam desde os monocêntricos com trava até os policêntricos com sistemas 
Hidráulicos e Pneumáticos. No desenvolvimento os materiais utilizados podem ser 
encontrados em aço, titânio e alumínio 
[1]
.  
No Brasil, apenas uma empresa produz o componente para próteses 
endoesqueléticas (joelho hidráulico), porém com custo ainda elevado. Esta realidade torna 
inviável para muitos pacientes de baixa renda a oportunidade de dispor de um joelho com 
melhor desempenho e nível de funcionalidade. Buscando oportunizar a esta estratificação de 
pacientes a obtenção de um dispositivo que proporcionara ao usuário de alto nível funcional 
ou não, ter uma marcha com conforto, mais suave e natural. Deste modo, desenvolvemos esta 
pesquisa que tem por objetivo geral propor o desenvolvimento de um joelho mecânico 
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Material e Métodos 
 
 
Esta pesquisa tem como objetivo uma proposta de desenvolvimento de joelho 
mecânico hidráulico de baixo custo para próteses endoesqueléticas, não se caracterizando 
como uma pesquisa experimental, portanto não apresenta amostra. 
Mediante a aprovação do projeto de pesquisa junto ao Comitê de Ética em 
Pesquisa da UNESC com parecer número 237/2009, o investigador a partir do pré projeto 
mecânico que demonstrava sem dimensionamento, como seria o projeto proposto, realizou 
contato com um Engenheiro de Materiais/Projetista mecânico e mais outro Projetista 
Mecânico que colaboraram na elaboração do projeto dos componentes do joelho mecânico 
hidráulico, primeiramente foi desenvolvimento o projeto do cilindro hidráulico pelo Projetista 
Mecânico através do programa de computador Auto-CAD que é um software de computador 
que viabiliza a projeção do protótipo e permite a visualização do projeto em 3-D. Logo após 
foi realizado contato com o Engenheiro de Materiais/Projetista Mecânico, onde foi realizado 
em conjunto com o pesquisador, a elaboração do projeto Mecânico através do programa de 
computador Solid Works, que tem a mesma função do programa citado anteriormente. Este 
design no Auto-Cad e Solid Works, permitirá a representação esquemática do protótipo, 
viabilizando a projeção de alterações à medida que as necessidades forem surgindo em uma 
futura concepção e idealização dos componentes. Com a idealização e a finalização do projeto 
mecânico hidráulico digital o mesmo será apresentado a seguir: 
O joelho mecânico hidráulico proposto nesta pesquisa (Fig. 3) é constituído por 
uma estrutura superior (C), onde na sua base superior terá um adaptador (B) que irá se fixar 
no adaptador do encaixe protético. Abaixo da estrutura (C) se encontra a estrutura (D), que é o 
corpo da prótese, e que da sustentação a todas as outras estruturas, em sua parte distal se 
encontra mais um adaptador (B) que irá se conectar ao tubo protético, ainda na estrutura (D), 
em sua parte proximal, passando horizontalmente no seu interior se encontra a estrutura (E), 
que é o eixo do joelho, o qual permitirá que ocorra a flexão e extensão do joelho sobre o eixo.   
 
 
Figura 3 – Projeto Mecânico Hidráulico 
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Quando ocorre a rotação no sentido para realizar a flexão (Fig. 4), ocorrerá uma 
série de eventos onde a estrutura (F) que está ligada na estrutura (C), e posteriormente ao 
eixo, irá se deslocar empurrando inferiormente a estrutura (G) que consequentemente irá 









A estrutura (G) está acoplada ao cilindro hidráulico (A), esse fará com que o 
movimento seja mais suave e fará que ocorra resistência, previamente regulada em (A1), de 
acordo com a necessidade de cada usuário, todo esse processo corresponde ao que ocorrerá no 
joelho no momento da flexão do mesmo. Para que ocorra a extensão, como a estrutura (G) 
está pressionando ambas as molas (i), essas impulsionam e ajudam que ocorra a extensão 
fazendo que a estrutura (G) retorne a sua fase inicial e assim fazendo todo o processo citado 
anteriormente, inversamente, retornado o joelho à posição neutra. 
Este sistema hidráulico fará com que ocorra a flexão e a extensão harmônica e 
funcional do joelho, ocorrerá o controle hidráulico na fase de balanço na fase da marcha, e 
terá a possibilidade de ajustes das resistências em flexão e extensão. Esse sistema fará com 
que seja mais natural e harmoniosa a fase de balanço, finalizando com uma diminuição da 
velocidade ao final dessa fase, fazendo com que não ocorra o choque mecânico brusco na 
articulação e seus componentes. 
Após o desenvolvimento do projeto digital do Joelho mecânico hidráulico o 
mesmo foi levado até duas empresas especializadas que possam desenvolver o projeto 
futuramente, para que as mesmas realizassem um orçamento de custos do projeto, o material 
que foi escolhido para a fabricação das partes do projeto foi o alumínio fundido, pois foi o 
melhor que se encaixou com baixo peso e custo pouco elevado. Com os orçamentos 
disponíveis, foi possível observar que a proposta do projeto foi alcançada, pois o valor total 
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de fabricação em série do joelho mecânico hidráulico obteve uma média de ±76% menor, se 






Dados do censo do IBGE 2000 estimam a população brasileira em 169.872.856 
habitantes, sendo que existiam nessa época 478.597 deficientes físicos com falta de membro 
ou de parte dele 
[8]
. Mas essa estatística provavelmente aumentou muito nesses 10 anos, pois 
no Brasil ocorrem 40.000 amputações/ano apenas em pacientes diabéticos 
[9]. 
Contudo sabe-se 
que além do diabetes temos como etiologias das amputações: outras patologias vasculares, as 
causas traumáticas, más formações congênitas, Osteomielite, Tumores malignos e também as 
consequentes de queimaduras 
[2]
.  
Estima-se que no Brasil, a incidência de amputações seja de 13,9 por 100.000 
habitantes/ano 
[10]
. Destas estima-se que 85% sejam amputações do membro inferior, apesar 
de não existirem informações epidemiológicas precisas 
[1]
.  
Na literatura mundial, há controvérsias quanto a quantidade de amputações, 
variando de 2,8 a 43,9 por 100.000 habitantes/ano 
[11]
. Nos países desenvolvidos a principal 
causa de amputações de membros inferiores são as disfunções circulatórias 
[12]
. 
Após uma amputação a reabilitação tem por objetivo reintegrar fisicamente o 
indivíduo que sofreu amputação, tanto para que ele aceite o seu novo estado corporal, quanto 
em função da utilização de equipamento ortopédico, no caso a prótese, quando necessária 
[13]
. 
O fisioterapeuta desempenha um papel essencial na reabilitação destes indivíduos, 
e o início precoce do tratamento adequado influencia os resultados eventuais do tratamento 
[1]
.  
Amputados procuram por próteses que satisfaçam na medida do possível suas 
funcionalidades. Para amputados transfemorais, um mecanismo de prótese de joelho é 




Adaptar-se a um novo membro ortopédico não é tarefa fácil para o indivíduo 
amputado, tornando-se um desafio para a equipe de reabilitação. O conforto da prótese evita 
dores no coto de amputação e estimula seu uso diário, e a boa percepção de saúde frente à 
limitação física incentiva a vida social.  A independência não se baseia somente na relação 
com a prótese, mas também na sua capacidade funcional, independência pessoal e bem estar, 
mesmo que não haja adaptação à mesma 
[13]
. 
As duas principais preocupações para amputados de membros inferiores ao 
escolherem uma prótese são, o conforto e a mobilidade que a mesma proporcionará 
[15]
. 
Embora secundário ao conforto, o grau de mobilidade fornecido pela prótese é extremamente 
importante para um bom resultado funcional do usuário. A taxa de mobilidade se deve, 
principalmente, pelas características biomecânicas das próteses 
[16]
. 
Os amputados de membros inferiores para deambular apresentam um gasto 
energético maior, e esse gasto pode ser aumentado ainda mais quando relacionado ao nível de 
amputação, sendo que, quanto mais proximal for a amputação, será mais difícil para o 
organismo a locomoção do indivíduo, ocorrendo um gasto energético ainda mais importante 
[17]
. Indivíduos com amputação transfemoral deambulando com prótese apresentam um gasto 
energético 65% maior que indivíduos não amputados 
[1]
. Isso ocorre conforme cada paciente, 
por exemplo, um amputado transfemoral que utiliza um dispositivo de joelho de baixa 
funcionalidade terá um gasto energético maior que um indivíduo que utilize um joelho com 
uma funcionalidade superior.  
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Segundo estudo realizado, onde foram analisados diferentes tipos de joelhos, 
chegou-se à conclusão de que os joelhos protéticos de alta atividade, quando comparados a 
outros de menor atividade, tiveram uma diminuição da taxa metabólica e consumo de 
oxigênio que chegou de 5 e 3 %, comparados com os que utilizaram joelhos de menor 
atividade 
[18]
.  Esse valor apesar de não ser muito significativo, nos mostra que quanto mais 
funcionais forem os joelhos protéticos, melhores condições metabólicas ou gasto energético  o 
usuário terá. 
Nas duas últimas décadas as tecnologias protéticas tem alcançado um grande 
avanço, impulsionado principalmente pela demanda de amputados. O futuro do 
desenvolvimento de próteses dependerá em grande parte disso. Tecnologias inovadoras estão 
sendo adaptadas a partir da indústria aeroespacial e indústrias de computadores que utilizam 
suas tecnologias e conhecimento para criar membros artificiais, cujo objetivo será sempre 
cada vez mais se aproximar ao máximo do membro que foi amputado 
[12]
. Mas isso é uma 
realidade quem não existe no Brasil, pois existe apenas uma empresa que produz 
equipamentos ortopédicos dessa ordem, mas que não desenvolveram suas tecnologias 
protéticas nos últimos anos, e apesar de ser tecnologia nacional alguns equipamentos ainda 
são inviáveis a população de baixa renda. No Brasil não existem empresas que investem nesse 
tipo de pesquisa tecnológica, as poucas pesquisas que existem são em sua grande maioria 
pesquisas universitárias, que muitas vezes não conseguem ganhar espaço no mercado por falta 
de apoio financeiro. 
Os amputados cada vez mais encontram dificuldades, pois a grande parte de 
equipamentos protéticos é importado de vários países, fazendo com que se torne inviável para 
a população brasileira adquirirem equipamentos de melhor desempenho e que proporcione um 
nível de funcionalidade ao paciente, comparado com ao que tinha antes da amputação, pois 
quanto melhores as tecnologias, mais alto serão os valores pagos por uma prótese.   
Depois de sofrer uma amputação, e após a reabilitação física, o paciente está apto a 
colocar uma prótese ortopédica para substituir o membro amputado e retornar a sua vida 
social com mais qualidade. Hoje no Brasil, se o individuo tiver condições financeiras para 
custear os altos valores das próteses, ele conseguirá ter uma boa adaptação e encontrará 
equipamentos que darão uma boa funcionalidade ao mesmo. Mas se o individuo não puder 
arcar com os custos das próteses, dependerá de instituições publicas como o SUS e INSS, que 
concedem equipamentos desse tipo a essa população, mas que em muitas regiões, o conforto 
das próteses oferecidas não é de boa qualidade e a funcionalidade dos joelhos das próteses 
concedidas em grande parte das vezes é de baixa atividade e não dá um nível de 
funcionalidade adequado ao paciente, principalmente aos pacientes jovens e com alto nível de 
atividade. Segundo a Abotec (Associação Brasileira de Ortopedia Técnica), 60% dos 
pacientes abandonam as suas próteses, tanto as próteses de braços como as de pernas, porque 
não se adaptam as mesmas 
[19]
. 
Um estudo avaliou 40 pacientes amputados unilateralmente e protetizados, que 
foram atendidos na UNIFESP – Universidade Federal de São Paulo, este estudo observou os 
fatores preditivos na aquisição de marcha com prótese. Destes pacientes avaliados 60% 




Em estudo realizado em 2008, que identificou a percepção dos usuários do SUS, 
sobre as próteses recebidas em um centro de reabilitação em Cascavel no Paraná, obteve-se 
que dos 51 usuários entrevistados, 61% relataram que a prótese que recebeu está adequada, e 
39% que não estava adequada. Não estar adequado segundo o relato dos usuários significou 
que a prótese estava machucando, o encaixe estava inadequado, estando à prótese frouxa, 
curta, apertada ou que a prótese poderia ser mais leve 
[21]
. 
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Em trabalho realizado em 2007, sobre o retorno ao trabalho em amputados de 
membros inferiores, verificou-se que 35,9%, relataram ter problemas de adaptação à prótese e 
conforto com a mesma 
[22]
. 
São reais as dificuldades de amputados de membro inferior em arcar 
financeiramente com os custos elevados de próteses com tecnologias mais avançadas para que 
possam utilizar uma prótese que tenha um joelho de alta atividade e que possa trazer maior 
funcionalidade aos pacientes que possuem uma atividade funcional maior, como por exemplo, 
pacientes jovens. Propomos com este estudo desenvolver um joelho mecânico hidráulico de 
baixo custo para estes indivíduos, para que possam dispor de um joelho de alta atividade e 
possam levar uma vida funcionalmente melhor. 
Sabe-se que não apenas um joelho protético de alta atividade é de grande 
importância para uma atividade mais funcional, mas também outros fatores influenciam para 
uma melhor marcha do paciente, já discutido anteriormente, como por exemplo, o conforto do 
encaixe, etc. Que infelizmente hoje no Brasil instituições públicas não concedem próteses 
com tecnologias mais confortáveis para os encaixes protéticos e muito menos joelhos 
protéticos de alta atividade. 
Espera-se que no Brasil esta realidade possa mudar com o passar dos anos, pois 
como relatado anteriormente, possuem números elevados de amputações todos os anos em 
nosso país. E sabe-se que em outros países as tecnologias protéticas têm alcançado um grande 





Neste estudo foi apresentada proposta de desenvolvimento de um joelho mecânico 
hidráulico de baixo custo. Foi elaborado um projeto digital do joelho, a qual se buscou 
desenvolver as características das próteses hoje existentes no mercado. No dispositivo digital 
desenvolvido foi utilizado um dispositivo de cilindro hidráulico, o qual buscara proporcionar 
ao indivíduo amputado uma marcha mais funcional e cada vez mais parecida com a marcha 
normal humana. Para que indivíduos que não possam dispor de equipamentos com esse tipo 
de tecnologia, possam ter acesso à mesma, por um custo menor comparado com joelhos 
hidráulicos encontrados atualmente no mercado mundial de próteses. Conseguiu-se com o 
projeto alcançar um custo, de ±76% menor se compararmos com dispositivos desse nível 
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versão eletrônica da revista (Internet) assim como em outros meios eletrônicos (CD-
ROM) ou outros que surjam no futuro. Ao autorizar a publicação de seus artigos na 
revista, os autores concordam com estas condições. 
A revista Fisioterapia Brasil assume o “estilo Vancouver” (Uniform requirements for 
manuscripts submitted to biomedical journals) preconizado pelo Comitê Internacional 
de Diretores de Revistas Médicas, com as especificações que são detalhadas a 
seguir. Ver o texto completo em inglês desses Requisitos Uniformes no site do 
International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), www.icmje.org, na 
versão atualizada de outubro de 2007. 
Submissões devem ser enviadas por e-mail para o editor executivo ( 
artigos@atlanticaeditora.com.br ). A publicação dos artigos é uma decisão dos 
editores. Todas as contribuições que suscitarem interesse editorial serão submetidas 
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Segundo o Conselho Nacional de Saúde, resolução 196/96, para estudos em seres 
humanos, é obrigatório o envio da carta de aprovação do Comitê de Ética em 
Pesquisa, independente do desenho de estudo adotado (observacionais, 
experimentais ou relatos de caso). Deve-se incluir o número do Parecer da 
aprovação da mesma pela Comissão de Ética em Pesquisa do Hospital ou 




O Editorial que abre cada número da Fisioterapia Brasil comenta acontecimentos 
recentes, inovações tecnológicas, ou destaca artigos importantes publicados na 
própria revista.  É realizada a pedido dos Editores, que podem publicar uma ou 
várias Opiniões de especialistas sobre temas de atualidade.  
 
2. Artigos originais 
 
São trabalhos resultantes de pesquisa científica apresentando dados originais com 
relação a aspectos experimentais ou observacionais, em estudos com animais ou 
humanos. 
Formato: O texto dos Artigos originais é dividido em Resumo (inglês e português), 
Introdução, Material e métodos, Resultados, Discussão, Conclusão, Agradecimentos 
(optativo) e Referências.  
Texto: A totalidade do texto, incluindo as referências e as legendas das figuras, não 
deve ultrapassar 30.000 caracteres (espaços incluídos), e não deve ser superior a 
12 páginas A4, em espaço simples, fonte Times New Roman tamanho 12, com 
todas as formatações de texto, tais como negrito, itálico, sobre-escrito, etc. 
Tabelas: Recomenda-se usar no máximo seis tabelas, no formato Excel ou Word. 
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Figuras: Máximo de 8 figuras, em formato .tif ou .gif, com resolução de 300 dpi.  





São trabalhos que expõem criticamente o estado atual do conhecimento em alguma 
das áreas relacionadas à Fisioterapia. Revisões consistem necessariamente em 
análise, síntese, e avaliação de artigos originais já publicados em revistas científicas. 
Será dada preferência a revisões sistemáticas e, quando não realizadas, deve-se 
justificar o motivo pela escolha da metodologia empregada.  
Formato: Embora tenham cunho histórico, Revisões não expõem necessariamente 
toda a história do seu tema, exceto quando a própria história da área for o objeto do 
artigo. O artigo deve conter resumo, introdução, metodologia, resultados (que podem 
ser subdivididos em tópicos), discussão, conclusão e referências. 
Texto: A totalidade do texto, incluindo a literatura citada e as legendas das figuras, 
não deve ultrapassar 30.000 caracteres, incluindo espaços.  
Figuras e Tabelas: mesmas limitações dos Artigos originais.  
Literatura citada: Máximo de 50 referências. 
  
  
4. Relato de caso 
 
São artigos que apresentam dados descritivos de um ou mais casos clínicos ou 
terapêuticos com características semelhantes. Só serão aceitos relatos de casos 
não usuais, ou seja, doenças raras ou evoluções não esperadas.  
Formato: O texto deve ser subdividido em Introdução, Apresentação do caso, 
Discussão, Conclusões e Referências. 
Texto: A totalidade do texto, incluindo a literatura citada e as legendas das figuras, 
não deve ultrapassar 10.000 caracteres, incluindo espaços.  
Figuras e Tabelas: máximo de duas tabelas e duas figuras. 





Esta seção publica artigos curtos, que expressam a opinião pessoal dos autores: 
avanços recentes, política de saúde, novas idéias científicas e hipóteses, críticas à 
interpretação de estudos originais e propostas de interpretações alternativas, por 
exemplo. A publicação está condicionada a avaliação dos editores quanto à 
pertinência do tema abordado.  
Formato: O texto de artigos de Opinião tem formato livre, e não traz um resumo 
destacado. 
Texto: Não deve ultrapassar 5.000 caracteres, incluindo espaços. 
Figuras e Tabelas: Máximo de uma tabela ou figura. 
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6. Cartas 
 
Esta seção publica correspondência recebida, necessariamente relacionada aos 
artigos publicados na Fisioterapia Brasil ou à linha editorial da revista. Demais 
contribuições devem ser endereçadas à seção Opinião. Os autores de artigos 
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será publicada simultaneamente. Cartas devem ser breves e, se forem publicadas, 
poderão ser editadas para atender a limites de espaço. A publicação está 
condicionada a avaliação dos editores quanto à pertinência do tema abordado.  
 
Preparação do original 
 
Os artigos enviados deverão estar digitados em processador de texto (Word), em 
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Página de apresentação 
 
A primeira página do artigo traz as seguintes informações:  
- Título do trabalho em português e inglês;  
- Nome completo dos autores e titulação principal; 
- Local de trabalho dos autores; 
- Autor correspondente, com o respectivo endereço, telefone e E-mail; 
 
Resumo e palavras-chave 
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resumos do trabalho em português e em inglês e cada versão não pode ultrapassar 
200 palavras. Deve conter introdução, objetivo, metodologia, resultados e conclusão.  
Abaixo do resumo, os autores deverão indicar 3 a 5 palavras-chave em português e 
em inglês para indexação do artigo. Recomenda-se empregar termos utilizados na 
lista dos DeCS (Descritores em Ciências da Saúde) da Biblioteca Virtual da Saúde, 
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- Resumo de não mais que duas frases do conteúdo da contribuição;  
- Uma frase garantindo que o conteúdo é original e não foi publicado em outros 
meios além de anais de congresso;  
- Uma frase em que o autor correspondente assume a responsabilidade pelo 
conteúdo do artigo e garante que todos os outros autores estão cientes e de acordo 
com o envio do trabalho;  
- Uma frase garantindo, quando aplicável, que todos os procedimentos e 
experimentos com humanos ou outros animais estão de acordo com as normas 
vigentes na Instituição e/ou Comitê de Ética responsável;  
- Telefones de contato do autor correspondente.  
- A área de conhecimento: 
 
(   ) Cardiovascular / pulmonar                
(   ) Saúde funcional do idoso                 
(   ) Diagnóstico cinético-funcional 
(   ) Terapia manual                                
(   ) Eletrotermofototerapia                    
(   ) Orteses, próteses e equipamento 
(   ) Músculo-esquelético                         
(   ) Neuromuscular                                  
  49 
  25 
(   ) Saúde funcional do trabalhador 
(   ) Controle da dor                                
(   ) Pesquisa experimental /básica         
(   ) Saúde funcional da criança 
(   ) Metodologia da pesquisa                  
(   ) Saúde funcional do homem             
(   ) Prática política, legislativa  e educacional 
(   ) Saúde funcional da mulher              
(   ) Saúde pública                                 
(   ) Outros 
  
Observação: o artigo que não estiver de acordo com as normas de publicação da 
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